
Ф ед е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере la in и ты  п рав  потребителей и благо получия  человека  
Ф едер альн о е бюджетное уч реж ден и е здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарском  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУЗ «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р аснодарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТЕЛЬН Ы Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№RA. R U .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г, Краснодар, ул. Рашпилевская/Гого.пя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край. г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО ТО КО Л ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы ТА Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№  2041,2В от «09» декабря 2020 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
08.12.2020 г. 08-30 ч.
08.12.2020 г. 10-30 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

2041.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

(V/
Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н.Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ  И С П Ы Т А Н И И

2041.2В
Дата начала испытаний: 08.12.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 09.12.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
X»
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись'"

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.

С у р н и н  А . В .  
(Ф.И.О.)



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере заш и ты  п р ав  потребителе!!  и благо получ ия  человека  
Ф едер альн о е бюджетное учреж ден и е  здравоохранения «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  филиал ФГ»У $ «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарско м  к р а е »
А К К РЕ Д И ТО ВА Н Н Ы Й  и с п ы т а т е л ь н ы й  л а б о р а т о р н ы й  ц е н т р

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилсвская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО ТО КО Л ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы ТА Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца)
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.

№  2042.2В от «09» декабря 2020 г.
Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
08.12.2020 г. 08-30 ч.
08.12.2020 г. 10-30 ч.
Директором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы Г1К (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
М БОУ С О Ш  №  14

2042.2В
ГО СТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И

2042.2В
Дата начала испытаний: 08.12.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 09.12.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. П одпи£ь^ у

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.

Сур нин А-.В.
(Ф.И.О.)



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере заш и ты  п рав  потребителей и благо получ ия  человека  
Ф едер альн о е бюджетное уч р еж ден и е  здравоохранения «Ц ен тр  г ш и е н ы  и зпидемиологии в К раснодарско м  кр ае »  

У сгь -Л аб и н ски й  филиал ФБ> 3 «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И ТО ВА Н Н Ы Й  и с п ы т а т е л ь н ы й  л а б о р а т о р н ы й  ц е н т р

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, уд. Рашпи.псвская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинек, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70 '

П РО ТО КО Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы ТА Н И Й
№  2043.2В от «09» декабря 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
08.12.2020 т. 08-30 ч.
08.12.2020 г. 10-30 ч.
Директором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
С огласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
ул. Октябрьская, 36

2043.2В
ГО С Т 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное  за со с тавл ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш анова Н.Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ  И С П Ы Т А Н И И

2043.2В
Дата начала испытаний: 08.12.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 09.12.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 10 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.

Сурннн А.В.
-/•(Ф.И.О.) (подпись)



Ф е д ер а л ьн а я  служ б а  по надзору в сфере заш и ты  п рав  потребителей и благополучия  человека  
Ф едер ал ьн о е  бюджетное уч р еж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в Краснодарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБО РАТО РНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилсвская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М еста проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№ 1919.2В от «20» ноября 2020 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
19.11.2020 г. 07-15ч.
19.11.2020 г. 08-00ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБДОУ Д/С №  13 «Березка»

1919.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: Ж К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

1919.2В
Дата начала испытаний: 19.11.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 20.11.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 11 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
—ч J-

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. /  'Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.

Сурн и н  А .В .
(Ф.И.О.) / / (Подпись)



Ф е д е р а л ь н а я  служ ба  по надзору в сфере защ и ты  п рав  потребителей и благо получ ия  человека  
Ф едер альн о е бюджетное уч реж ден и е здравоо хранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р аснодарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн о дар ско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБО РАТО РНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA .RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№ 1920.2В от «20» ноября 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
19.11.2020 г. 07-15ч.
19.11.2020 г. 08-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖ КХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБОУ СОШ №  14

1920.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

1920.2В
Дата начала испытаний: 19.11.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 20.11.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
У/ /  \  /

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись1 / /

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.

С у р н и н  А.В.
(Ф.И.О.)



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере з аш и ты  п р ав  потребителей и б лаго получ ия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное учреж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБО РАТО РНЫ Й Ц ЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№ 1921.2В от «20» ноября 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖ КХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
19.11.2020 г. 07-15ч.
19.11.2020 г. 08-00ч.
Директором Бейсужекского М М УПЖ КХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
ул. Октябрьская, 36

1921.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ

1921.2В
Дата начала испытаний: 19Л 1.2020 г.
Дата окончания испытаний: 20.11.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя Определяемые Результаты Величина Единицы НД на методы
п/п показатели допустимого

уровня
измерения испытании

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. f  ЙодЙиСЬУ  /

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере з аш и ты  п р ав  потребителей и благополуч ия  человека  
Ф едер альн ое бюджетное уч р еж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ R A .R U .514335 от 09,09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО ТО К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы ТА Н И Й
№ 1696.2В от «08» октября 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
07.10.2020 г. 07-15 ч.
07.10.2020 г. 08-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
У которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское ММУПЖКХ
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

ул. Октябрьская, 36

1696.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: К ом ы ш ан ова Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
1696.2В

Дата начала испытаний: 07.10.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 08.10.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 10 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. П ори сь

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.

г Л Р ’лВ

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

7 |  ^[О W
№  W :

5ЮД^ 
ОЛО( 6

^  \  у  о Р
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Ф е д ер а л ьн а я  служ б а  по надзору в  сфере з аш и ты  п р ав  потребителей и б лагополучия  человека  
Ф едер альн о е бюджетное учреж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  Л АБО РАТО РНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
XnRA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО ТО КО Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы ТА Н И Й
N« 1695.2В от «08» октября 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
07.10.2020 г. 07-15ч.
07.10.2020 г. 08-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБОУ С О Ш №  14

1695.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное  за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
1695.2В

Дата начала испытаний: 07.10.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 08.10.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
N2
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 18 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м. П.

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.) ^ / (П о д п и с ь )



Ф е д ер а л ьн а я  служ б а  по надзору в  сфере заш и ты  п р ав  потребителей и благополучия  человека  
Ф едер альн о е бюджетное у ч р еж ден и е  здравоохранения «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал ФБУЗ «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии  в К расн одарско м  к р а е »
а к к р е д и т о в а н н ы й  и с п ы т а т е л ь н ы й  л а б о р а т о р н ы й  ц е н т р

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы ТА Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№  1694.2В от «08» октября 2020 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
07.10.2020 г. 07-15ч.
07.10.2020 г. 08-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБДОУ Д/С № 13 «Березка»

1694.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
1694.2В

Дата начала испытаний: 07.10.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 08.10.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 12 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. По^(пис|>

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.

С у р н и н  А.В.
(Ф.И.О.)



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере за ш н гы  п р ав  потребителей и а ш и ш н е ш »  ____
Ф едер ал ьн о е  бюджетное уч р еж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарском  к р а е »  

У сть-Л аб и н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р аснодарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л АБО РАТО РНЫ Й ЦЕН ТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя Аттестат аккредитации
56/1/61/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Ф актический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56 ; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№  1574.2В от «25» сентября 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
24.09.2020 г. 11-00 ч.
24.09.2020 г. 12-00 ч.
Директором Бейсужекского М М УПЖ КХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Арт. скважина № 7261 (бригада)

1574.2В
ГО С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  дан н о го  протокола:
А ' С ахно  Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И С П Ы Т А Н И И I /
1574.2В

Дата начала испытаний: 24.09.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 25.09.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 3 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпи^ь^ )

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» / /< 8 kW

. м.п.
S * °1а Э ш *  <70

С у р н и н  А . В .
АУФИО.)



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере з аш и ты  п рав  потребителей и благо получ ия  человека  
Ф едер альн ое бюджетное учреж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К расн одарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУЗ «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К расн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  Л АБО РАТО РНЫ Й Ц ЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки , ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№ 1575.2В от «25» сентября 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖ КХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
24.09.2020 г. 11-00 ч.
24.09.2020 г. 12-00 ч.
Директором Бейсужекского М М УПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Арт. скважина №  7288

1575.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственн ое  за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: С ахно  Н.В.

РЕЗУЛЬТА ТЫ  И С П Ы Т А Н И И
1575.2В

Дата начала испытаний: 24.09.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 25.09.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Под(щсь_ )

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

МП,-

Сурнин А.В.
7 (Ф.И.О.) ^/(Подпись)



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в  сфере з ащ и ты  п р ав  потребителей и благо получия  чело века  
Ф едер альн о е  бюджетное у ч р еж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн о дар ско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т ЕЛ Ь Н Ы Й  Л АБО РАТО РНЫ Й Ц ЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ Ra .RU ,5 14335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й

Наименование пробы (образца); 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№  1576.2В от «25» сентября 2020 г.
Вода питьевая
Бейсужекское М М УПЖ КХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
24.09.2020 г. 11-00 ч.
24.09.2020 г. 12-00 ч.
Директором Бейсужекского М М УП Ж КХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖ КХ 
Арт. скважина № 30238 (ПТФ)

1576.2В
ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: т-Ь Г С ахно Н.В.

V 1576.2В

Дата начала испытаний: 24.09.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 25.09.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 2 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Пс^Пйб^

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» 25&иоЛо&!*

м.п.

С у р н и н  А.В.
Д  (Ф.И.О.)

■



Ф е д ер а л ьн а я  служ б а  по надзору в сфере з аш и ты  п р ав  потребителей и бл аго п олучи я  чело века  
Ф едер ал ьн о е  бюджетное уч р еж ден и е  здравоо хранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  

У сть-Л аб и н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  
А К К Р Е Д И Т О В А Н Н О Й  И С П Ы Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й Ц ЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная. 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№  1577.2В от «25» сентября 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское М М УПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
24.09.2020 г. 11-00 ч.
24.09.2020 г. 12-00 ч.
Директором Бейсужекского М М УПЖ КХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБДОУ Д/С №  13 «Березка»

1577.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола:
v>

Uv\
С ахно Н.В.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
1577.2В

Дата начала испытаний: 24.09.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 25.09.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подцйсь

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» С у р н и н  А.В. _  ______

; л  (Ф.и.о.) '/цГюдпнсы"



Ф е д е р а л ь н а я  служ ба  по надзору в сфере з аш и ты  п рав  потребителей и благо получ ия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное уч реж ден и е здравоо хранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф Б У З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К расн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы Т А Т ЕЛ Ь Н Ы Й  ЛАБО РАТО РН Ы Й ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г, Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№  1578.2В от «25» сентября 2020 г.
Вода питьевая
Бейсуж екское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский
район, х. Бейсуж ек-Второй, ул. О ктябрьская 20
24.09.2020 г. 11-00 ч.
24.09.2020 г. 12-00 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы П К  (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
МБОУ СОШ № 14

1578.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

/ 3  J
Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: , С ах но Н .В.

РЕЗУЛЬТА ТЫ  И С П Ы Т А Н И И
1578.2 В

Дата начала испытаний: 24.09.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 25.09.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» С у р н и н  А.В

(Ф.И.О.) ^Подпись)
М.П. V 1-C\\



Ф е д е р а л ь н а я  сл у ж б а  по надзору в сфере з ащ и ты  н р ав  потребителей и благо п олучи я  чело века  
Ф едер альн о е  бюджетное учреж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБО РАТО РНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилсвская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки , ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№  1579.2В от «25» сентября 2020 г.
В ода питьевая
Бейсуж екское М М У П Ж К Х  353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
24.09.2020 г. 11-00 ч.
24.09.2020 г. 12-00 ч.
Д иректором  Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы  ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсуж екское М М У П Ж К Х  
ул.О ктябрьская 36

1579.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

P J J
Л и цо  ответственное  за со став л ен и е  д ан ного  протокола:__________________________(__ с_______ С ахн о  Н.В.

РЕЗУЛЬТА ТЫ  И С П Ы Т А Н И Й
1579.2В

Дата начала испытаний: 24.09.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 25.09.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись ,

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.

Сурнин А.В.
. ( Ф Д О .)

\ \ а  -
Частичная перепечатка протокола без разреш ения ИЛЦ не доп ускается . Воспроизведение протокола разреш ается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол

распространяется только на  образцы , подвергнутые испы таниям  . 
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Федеральная служба по надзооу в сФепе зашиты ппав потребителей и благополучия человека 
Федепалыюе бюджетное учпсжление злпавоохпанения "Пенто гигиены и эпидемиологии в Кпаснодапском кпае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ «Пенто гигиены и эпидемиологии в Коаснодаоском коае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ UEHTP

Телефон. Факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адоес: 352330 Коаснодапский кпай.

г. Усть-Лабинск. ул. Остоовского. лом 115. литео Б6616263 
Тел/Факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfeuzi3)mail.ru
Адоес пооведения испытаний: 352330 Коаснодапский коай. 
г. Усть-Лабинск. ул. Остоовского. дом 115. литео Б6616263

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Водопроводный крап
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Высепковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20 
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2020 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2020 10 ч. 30 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Высепковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Высепковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 36
Код пробы (образца): 1449.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения”

Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

Юридический адрес: 350000, ['.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/1

Аттестат аккредитации 
X oRA .RU .514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ  
№ 1449.2У ог 24.09.2020

^  / Техник-лаборант Теплухина Е.П.



к протоколу X» 1449.2У от 24.09.2020 
Код образца (пробы):| 1449.2У ~

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата начала испытаний: 24.09.2020 
Дата окончания испытаний: 24.09.2020

Х°
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину менее 0,6 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 7 ± 2 не более 20 град. г о с т  : 1868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.



Федеральная служба по налзопу в с (bene зашиты ппав потребителей и благополучия человека 
Фелепальное бюджетное учпежпение злпавоохпанения "Пентп гигиены и эпидемиологии в Кпаснодапском кпае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ «Центе гигиены и эпидемиологии в Коаснодапском кпае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккоедитании
ул. Гоголя, 56/1 X» R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон. Факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Кпасноаапский кпай.

г. Усть-Лабинск. ул . Остповского. дом 115. литеп Б6616263 
Тел/Факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfeuz(a>mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский кпай. 
г. Усть-Лабинск. у л . Остповского. дом 115. литеп Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 1447.2У от 24.09.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Водопроводный кран
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2020 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2020 10 ч. 30 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское МКГУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МБДОУДетский сад №13 "Березка"
Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек Второй, ул. Октябрьская, 7
Код пробы (образца): 1447.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения ”
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

заказчика)



Код образца (пробы): 1447.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 24.09.2020 
Дата окончания испытаний: 24.09.2020

N°
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину менее 0,6 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы Г О С Т Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 7 ± 2 не более 20 град. гост : 1868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

и J

А. В. Сурнин

Руководитель ИЛИ
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Пенто гигиены и 
эпидемиологии в Коаснодаоском коае"

м.п.

t K -
(



Феденальная служба по надзопу в с (bene зашиты ппав потпебигелей и благополучия человека 
Федепальное бюджетное учпеждение здоавоохпанения "Пентп гигиены и эпидемиологии в Кпаснодапском кпае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центе гигиены и эпидемиологии в Коаснодаоском к е а е »  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 № R A .RU .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон. Факс: 8(86135'!- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край.

г. Усть-Лабинск. у л . О с т р о в с к о г о , пом  1 15. л и те р  Б6616263 
Тел/Факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguzfSmail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск. у л . О с т р о в с к о г о , лом 1 15. литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 1448.2У от 24.09.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Водопроводный кран
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское МКГУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20 
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2020 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2020 10 ч. 30 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.Л.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МБОУ СОШ №14
Краснодарский край, Выселковский район, хутор Бейсужек, ул. Второй, Школьная, 2
Код пробы (образца): 1448.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды г/ентрализованных 
систем питьевого водоснабэюения. Контроль качества. Гигиенические требования к рбеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения ”
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

заказчика)



Код образца (пробы): | 448.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 24.09.2020 
Дата окончания испытаний: 24.09.2020

Х°
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину менее 0.6 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 7 ± 2 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

'Руководитель ИЛИ
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Центе гигиены и 
эпидемиологии в Коаснодаоском коае"

м.п.

'А.В.Сурнин



Федепальная служба по надзопу в с (bene зашиты ппав потребителей и благополучия человека 
Федепальное бюджетное учпеждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Телефон. Факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край.

г. Усть-Лабинск. у л . О с т р о в с к о г о , д ом  115. л и те о  Б6616263 
Тел/Факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfeuzfaimail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск. у л . Остоовского. дом 1 15. литео Б6616263

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Артезианская скважина №3 (30238)
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Высепковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2020 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2020 10 ч. 30 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Высепковский район, х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Высепковский район, х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская, 20
Код пробы (образца): 1446.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения’’
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

Юридический адрес: 3 5 0000 , ['.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/1

Аттестат аккредитации 
Хя RA .RU .514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ  
№ 1446.2У от 28.09.2020

заказчика)
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.



Код образца (пробы):| 446.7V
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 24.09.2020 
Дата окончания испытаний: 26.09.2020

Х°
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОС'ГР 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину менее 0,6 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 8,4 ± 2,5 не более 20 град. гост : 1868-2012

6
Общая минерализация (сухой 
остаток)

362,4 ±7,1 не более 1000 мг/дмЗ гост 8164-72

7 Жесткость общая 3,5 ± 0 ,5 не более 7 оЖ гост : 1954-2012
8 Окисляемость перманганатная 0,80 ± 0 ,1 6 не более 5 мгО/дмЗ ПНДФ 14.1:2:4.154-99

9 рн 6,8 ± 0 ,2 от 6 до 9
единицы
pH

ПНД Ф
97

14.1:2:3:4.121-

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Центе гигиены и 
эпидемиологии в Коаснодапском коае"

; м.п.

А.В.Суриин

/ о



Федеральная служба по надзору в ccliene зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Телефон. Факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский кпай.

г. Усть-Лабинск. у л . О с т р о в с к о г о , д о м  115. л и те п  Б6616263 
Тел/Факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfeuz(a>.mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский кпай. 
г. Усть-Лабинск. ул . Остповского. дом 115. литеп Б6616263

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Артезианская скважина № 2 (7288)
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2020 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2020 10 ч. 30 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20
Код пробы (образца): 1445.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/1

Аттестат аккредитации 
X» R A .RU .514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ  
№ 1445.2У от 28.09.2020

заказчика)
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.



Код образца (пробы): 1445.2У
С а и и т а р н о -i и ги е ш р [сскан л а б о р а т о р и я

Дата начала испытаний: 24.09.2020
Дата окончания испытаний: 26.09.2020

Хо Определяемые Результаты Гигиенический Единицы 1 Щ на методы
п\п показатели испытаний норматив измерения испытаний
1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину менее 0,6 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 9,8 ± 2 ,9 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

6 Общая минерализация (сухой 
остаток)

369,0 ±7,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая 3,4 ± 0 ,5 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость перманганатная 0,76 ± 0 ,15 не более 5 м гО/дм 3 ПНДФ 14.1:2:4.154-99

9 рн 6,8 ± 0 ,2 от 6 до 9
единицы
PH

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 
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Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

/Руководитель HJILI
/  Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Пенто гигиены и 

эпидемиологии в Коаснодаоском коае" C Z 2

м.п.



Федеральная служба по напзопу в crhene зашиты ппав потпебителей и благополучия человека 
Федепальное бюджетное учпеждение здравоохранения "LieiiTP гигиены и эпидемиологии в Краснодарском коае" 

Усть-Лабинский Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском коае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ UE1ITP

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 X» R A .RU .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон. Факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский коай.

г. Усть-Лабинск. у л . О с т р о в с к о г о , дом  1 15. л и те о  Б6616263 
Тел/Факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfeuz(®.mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский коай. 
г. Усть-Лабинск. у л .  О с т р о в с к о г о , дом 115. литер Б661626.3

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ  
№ 1444.2У от 28.09.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Артезианская скважина №1 (7261)
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 24.09.2020 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 24.09.2020 10 ч. 30 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская, 20
Код пробы (образца): 1444.2 У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения”
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов

заказчика)



Код образца (пробы):! 444.2У
С а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к а я  л а б о р а т о р и я

Дата начала испытаний: 24.09.2020 
Дата окончания испытаний: 26.09.2020

Х=
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах при 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину менее 0,6 не более 1,5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Привкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 7,8 ± 2 ,3 не более 20 град. гост : 1868-2012

6
Общая минерализация (сухой 
остаток)

357,6 ±7,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая 3,4 ± 0 ,5 не более 7 оЖ ГОСТ I 1954-2012
8 Окисляемость перманганатная 0,72 ± 0 .1 4 не более 5 м гО/дм 3 1111ДФ 14.1:2:4.154-99

9 рн 7,0 ± 0,2 от 6 до 9
единицы
pH

МИД Ф
97

14.1:2:3:4.121

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г. г» /

/Руководитель ИЛИ _____  > ^ 0
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Пенто гигиены и

эпидемиологии в Кпаснодаоском коае" — у  Л.В.Сурнин



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере защ и ты  п р ав  потребителей и благо получия  ч ело века  
Ф едер альн о е  бюджетное уч реж ден и е здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал  Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ Ь Н Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й Ц ЕН ТР

/ i v f i

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.

№  1452.2В от «03» сентября 2020 г.
Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
02.09.2020 г. 08-30 ч.
02.09.2020 г. 09-50 ч.
Директором Бейсужекского М М УПЖ КХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБДОУ Д/С №  13 «Березка»

1452.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное  за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
1452.2В

Дата начала испытаний: 02.09.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 03.09.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 12 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
/-t Л

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. / Й с Ш й /

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.

С у р н и н  А . В .
(Ф.И.О.)

)UCH



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере з ащ и ты  п р ав  потребителей и благо получ ия  человека  
Ф едер альн о е бюджетное учреж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в Краснодарско м  кр а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  ИСП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР

fk h -x s ft

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№  1454.2В от «03» сентября 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
02.09.2020 г. 08-30 ч.
02.09.2020 г. 09-50ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖ КХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское М М У П Ж К Х
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

ул. Октябрьская, 36

1454.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола:
/

К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
1454.2В

Дата начала испытаний: 02.09.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 03.09.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 10 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

j —* f)
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.

С у р н и н  А . В .
(Ф.И.О.)

Ш С / (



Ф е д ер а л ьн а я  служ б а  по надзору в сфере защ и ты  п рав  потребителей и благополучия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное у ч р еж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в Краснодарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф Б У З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К расн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  Л АБО РАТО РНЫ Й ЦЕН ТР

7V ” 7 '

Аттестат аккредитации 
№ RA .RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№  1453.2В от «03» сентября 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
02.09.2020 г. 08-30 ч.
02.09.2020 г. 09-50 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы П К  (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсуж екское М М У П Ж К Х
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

МБОУ СОШ  №  14

1453.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: У К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ
1453.2В

Дата начала испытаний: 02.09.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 03.09.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 13 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

м.п.

Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)

Ш ± и



Ф е д е р а л ьн а я  служ ба  по надзору в сфере з аш и ты  п р ав  потребителей и б лаго получ ия  чело века  
Ф едер альн о е  бюджетное у ч р еж д ен и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал ФБУЗ «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К расн одарском  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилсвская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№  1195.2В от «24» июля 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское М М УПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
23.07.2020 г. 08-30 ч.
23.07.2020 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского М М УПЖ КХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
ул. Октябрьская, 36

1195.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственн ое  за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: ж К ом ы ш ан ова  НЛО.

РЕЗУЛЬТА ТЫ  И С П Ы Т А Н И И
1195.2В

Дата начала испытаний: 23.07.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 24.07.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпи^яГ

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

^ > ОПОГЛ
//<£ с - 2 3 0 э  5,

С у п н и н  А.В .

М.П.
(Ф.И.О.) (ПодйКь)

I S I
\ \t -s -  ~ \  232803001 /

*У\ . Уо o 'а>//
2 $ г, о \ О & //

Частичная перепечатка протокола без разреш ения ИЛЦ не доп ускается . Воспроизведение,протокбла р а зф ё ^ ё т р я  только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол
распространяется только на обр^Ц^д/род^ерn ^ & H i c n ы таниям  .
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Ф е д ер а л ьн а я  служ б а  по надзору в сфере з а ш и ты  п р ав  потребителей и б л агоп олуч и я  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное учреж ден и е  здравоо хранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  

У сть-Л аб и н ски й  ф илиал Ф Б У З « Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  Л АБО РАТО РН Ы Й  ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М есто проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел . :
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№  1194.2В от «24» июля 2020 г.

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

В ода питьевая
Бейсуж екское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
23.07.2020 г. 08-15 ч.
23.07.2020 г. 10-00 ч.
Директором  Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским  С.А.
Согласно программы П К  (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсуж екское М М У П Ж К Х  
М БО У  С О Ш  X» 14

1194.2В
ГО С Т 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: М К ом ы ш ан ова  Н .К

РЕЗУЛЬТА ТЫ  И С П Ы Т А Н И И
1194.2В

Дата начала испытаний: 23.07.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 24.07.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись (- 

■

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» //с? Л /  

/ /х З О / 
£<5 х  л  
I I 5  UJ аД

С у р ч и н  А . В .  

(Ф.И.О.)
* 5б?/1

Ж

2803001 /  * | / .

' О
м.п.

Частичная перепечатка протокола без разреш ения ИЛЦ не допускается . Bocnpi
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Ф е д ер а л ьн а я  служ ба  но надзору в сфере заш и ты  п р ав  потребителей и благополучия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное учреж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарском  к р а е »  

У сть-Л аби н ски и  ф илиал Ф Б У З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К расн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТЕЛЬН Ы Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
M -RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная. 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы ТА Н И Й
№ 0875.2В от «16» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковски! 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
15.06.2020 г. 13-00ч.
15.06.2020 г. 14-00ч.
Директором Бейсужекского М М УПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо.
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Арт. скважина № 7288

0875.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное  за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: К ом ы ш ан ова  I

РЕЗУЛЬТА ТЫ  И С П Ы Т А Н И И
0875.2В

Дата начала испытаний: 15.06.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 4 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)



Ф е д ер а л ьн а я  служ б а  по надзору в сфере заш и ты  п рав  потребителей и б лаго получ ия  человека  
Ф едер альн о е бюджетное учреж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в Краснодарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски и  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »
а к к р е д и т о в а н н ы й  и с п ы т а т е л ь н ы й  л а б о р а т о р н ы й  ц е н т р

Аттестат аккредитации 
№ R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы ТА Н И Й
№  0876.2В от «16» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
15.06.2020 г. 13-00ч.
15.06.2020 г. 14-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Арт. скважина №  7261

0876.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ  И С П Ы Т А Н И И
0876.2В

Дата начала испытаний: 15.06.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 2 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл М УК 4.2 .1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крас»

М.П.

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере заш и ты  п рав  потребителей и благополучия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное уч реж ден и е здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарском  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р аснодарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA .RU ,514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы ТА Н И Й
№ 0877.2В от «16» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
15.06.2020 г. 13-00ч.
15.06.2020 г. 14-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖКХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
Арт. скважина № 30238

0877.2В
ГОСТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

РЕЗУЛЬТАТЫ  И С П Ы Т А Н И И
0877.2В

Дата начала испытаний: 15.06.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 5 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 №> R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИИ  
№ 0857.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая:
Водопроводный кран
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 13 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2020 14 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерный С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,36
Код пробы (образца): 0857.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения ”

Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 №> R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИИ  
№ 0857.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая:
Водопроводный кран
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 13 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2020 14 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерный С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,36
Код пробы (образца): 0857.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения "

Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

_________- у Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Код образца (пробы):| 0857.7V
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 15.06.2020 
Дата окончания испытаний: 18.06.2020

№
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах пои 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах пои 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 М у т н о с т ь  / по каолину менее 0.6 не более 1.5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 П о и в к у с 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 2.0 ± 0.6 не более 20 гоал. ГОСТ .31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение

испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Руководитель (начальник) ИЛИ
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Центо гигиены ^  ттт  ̂ ^
эпидемиологии в Краснодарском коае" /  Н.В. Сооолевская

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 № R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСПЫТАНИЙ  
№ 0856.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Водопроводный кран
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 13 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2020 14 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерный С. А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МБОУ СОШ №14
Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второй, Школьная улица, 2
Код пробы (образца): 0856.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 ".Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения"
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

_________  Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Код образца (пробы):| 0856 7V
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 15.06.2020 
Дата окончания испытаний: 18.06.2020

N°
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах пои 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах пои 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 М у т н о с т ь / по каолину 1.26 ± 0 .2 5 не более 1.5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 П о и в к у с 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 17.6 ± 3 .5 не более 20 гоал. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

/

Руководитель (начальник) ИЛИ
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Иенто гигиены и , 
эпидемиологии в Коаснодаоском коае" _  — ■ I I B- Соболевская

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 № RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСПЫ ТАНИЙ  
№ 0855.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая : '
Водопроводный кран
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 13 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2020 14 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерный С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МБДОУ детский сад N°13 "Березка”
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, Октябрьская, 7
Код пробы (образца): 0855.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения’'
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

__________ ’■si  -— ______ Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Код образца (пробы):| 0855.7V
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 15.06.2020 
Дата окончания испытаний: 18.06.2020

Хя
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах пои 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах пои 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 М у т н о с т ь  / по каолину менее 0.6 не более 1.5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 П п и в к у с 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность /  (Сг-Со) 2.6 ± 0 .8 не более 20 гоал. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Руководитель (начальник) ИЛЦ
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Центе гигиены и z £ p / ' y  /
эпидемиологии в Коаснодаоском коае" ^  ^ С о б о л е в с к а я

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz(5)mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая:
Артезианская скважина №30238 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское МАГУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 13 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2020 14 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерный С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ, артезианская скважина №30238
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20
Код пробы (образца): 0854.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения ”
Условия транспортировки: Aemoinpancnopm, температура +6С, термосумка
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/1

Аттестат аккредитации 
№> R A .RU .514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСПЫ ТАНИИ  
№ 0854.2У от 18.06.2020

Техник-лаборант Теплухина Е. II.



Код образца (пробы):| 0R54 2V
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 15.06.2020 
Дата окончания испытаний: 18.06.2020

Хя
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах пои 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах пои 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 Мутность / по каолину менее 0.6 не более 1.5 мг/лмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 Поивкус 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 2.0 ± 0 .6 не более 20 гоал. ГОСТ 31868-2012

6
Общая минерализация (сухой 
остаток)

358,2 ±7 ,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

7 Жесткость обшая 3.2 ± 0 .5 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость пеоманганатная 0.80 ± 0 .1 6 не более 5 мгО/лмЗ ПНЛФ 14.1:2:4.154-99

9 р н 6,5 ± 0,2 от 6 до 9
единицы
pH

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 
97

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение

испытаний Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Руководитель (начальник) HJILI
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Пенто гигиены и ^  ^ _____  ,
эпидемиологии в Краснодарском крае" ______ Н.В. Соболевская

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 № R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ  
№ 0853.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Артезианская скважина №7261 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 13 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2020 14 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерный С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул.Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ, артезианская скважина №7261
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20
Код пробы (образца): 0853.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения ”
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

—  ---------------------- Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Код образца (пробы): 0853.2У
С а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к а я  л а б о р а т о р и я

Дата начала испытаний: 15.06.2020 
Дата окончания испытаний: 18.06.2020

X»
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах п р и  20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах п р и  60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 М у т н о с т ь / по каолину менее 0.6 не более 1.5 мг/дмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 П р и в к у с 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 11ветность / (Сг-Со) 1.30 ± 0 .3 9 не более 20 гоал. ГОСТ 31868-2012

6
Общая минерализация (сухой 
остаток)

355,6 ±7 ,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

7 Жесткость обшая 3.1 ± 0 .5 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость пепманганатная 0.80 ± 0 .1 6 не более 5 мгО/лмЗ ПНЛФ 14.1:2:4.154-99

9 рн 6,7 ± 0,2 от 6 до 9
единицы
рн

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 
97

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Руководитель(начальник) HJILI 
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае" Н.В. Соболевская

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 № R A .RU .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ  
№ 0853.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Артезианская скважина №7261 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 13 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2020 14 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерный С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ, артезианская скважина №7261
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20
Код пробы (образца): 0853.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения ”
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

  —  -----------------  Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Код образца (пробы):| 0R53.7.V
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 15.06.2020 
Дата окончания испытаний: 18.06.2020

N°
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах пои 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах пои 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 М у т н о с т ь  / по каолину менее 0.6 не более 1.5 мг/лмЗ ГОСТ Р 57164-2016
4 П о н в к у с 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
5 Цветность / (Сг-Со) 1.30 ± 0 .3 9 не более 20 гпал. ГОСТ 31868-2012

6
Общая минерализация (сухой 
остаток)

355,6 ±7 ,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

7 Жесткость обшая 3.1 ± 0 .5 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость пеоманганатная 0.80 ± 0 .1 6 не более 5 мгО/лмЗ ПНЛФ 14.1:2:4.1.54-99

9 р н 6,7 ± 0 ,2 от 6 до 9
единицы
pH

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 
97

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Руководитель (начальник) НЛП 
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Пенто гигиены и 
эпидемиологии в Коаснодаоском коае" Н.В. Соболевская

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 № R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫ ТАНИЙ  
№ 0852.2У от 18.06.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Артезианская скважина №7288 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 15.06.2020 13 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 15.06.2020 14 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерный С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ, артезианская скважина №7288
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек второй, ул. Октябрьская,20
Код пробы (образца): 0852.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспече}тю 
безопасности систем горячего водоснабжения’’
Условия транспортировки: Автотранспорт, температура +6С, термосумка
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

_________ I   -  _____________ Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Код образца (пробы):| 085? ?У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 15.06.2020 
Дата окончания испытаний: 18.06.2020

X®
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Запах пои 20 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах пои 60 °С 0 не более 2 баллы ГОСТ Р 57164-2016
3 М у т н о с т ь  / по каолину менее 0.6 не более 1.5 мг/лмЗ ГОСТ Р .57164-2016
4 П р и в к у с 0 не более 2 б а л л ы ГОСТ Р 57164-7016
5 11ветность / (Сг-Со) 2.0 ± 0 .6 не более 20 г п а л . ГОСТ 31868-2012

6 Общая минерализация (сухой 
остаток)

369,4 ±7 ,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

7 Жесткость общая 3.1 ± 0 .5 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012
8 Окисляемость пепманганатная 0.72 ± 0 .1 4 не более 5 мгО/лмЗ ПНЛФ 14.1:2:4.154-99

9 рн 6,5 ± 0,2 от 6 до 9
единицы
рн

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121.
97

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.

Руководитель (начальник) HJlLi 
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Цента гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском коае" Соболевская

м.п.



Ф е д ер а л ьн а я  служ б а  по надзору в сфере з аш и ты  п р ав  потребителей и благо получ ия  человека  
Ф едер альн о е бюджетное учреж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарском  к р а е »  

У сть-Л аби н еки й  ф илиал Ф Б У З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К расн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  и с п ы т а т е л ь н ы й  л а б о р а т о р н ы й  ц е н т р

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы ТА Н И Й
№  0878.2В от «16» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца):
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Высепковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
15.06.2020 г. 13-00 ч.
15.06.2020 г. 14-00 ч.
Директором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
М БДОУ Д/С №  13 «Березка»

0878.2В
ГО СТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное  за со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0878.2В

Дата начала испытаний: 15.06.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
X» Определяемые Результаты Величина Единицы НД на методы
п/п показатели допустимого

уровня
измерения испытании

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крас» С о б о л е в с к а я  Н .В .

(Ф.И.О.) (Подпись)
М .П .



Ф е д е р а л ь н а я  служ ба  по надзору в сфере з аш и ты  п рав  потребителей и благо получ ия  человека  
Ф едер альн о е бюджетное уч р еж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарском  к р а е »  

У сть-Л аби н еки и  филиал Ф Б У З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТЕЛЬН Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№ RA .RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы ТА Н И Й
№  0879.2В от «16» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
15.06.2020 г. 13-00 ч.
15.06.2020 г. 14-00 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
М БОУ COILI №  14

0879.2В
ГО С Т 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  о т в е т с т в е н н о е  з а  с о с т а в л е н и е  д а н н о г о  п р о то ко л а : К о м ы ш а н о в а  Н

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0879.2В

Дата начала испытаний: 15.06.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
У»
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Hojfiyrcby

7 ^

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» Соболевская Н.В. 

(Ф.И.О.) (Подпись)
М.П.



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере заш и ты  п рав  потребителей и благополучия  человека  
Ф едер альн ое бюджетное уч реж ден и е здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарском  к р а е »  

У сть-Л абн н ски и  филиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р аснодарском  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ Ь Н Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы ТА Н И Й
№  0880.2В от «16» июня 2020 г.

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
15.06.2020 г. 13-00ч.
15.06.2020 г. 14-00 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
Ул. Октябрьская, 36

0880.2В
ГО С Т 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное  за со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0880.2В

Дата начала испытаний: 15.06.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 16.06.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. ^Т^п^сь

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере з аш и ты  п р ав  потребителей и благо получ ия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное учреж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в Краснодарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн о дар ско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБО РАТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№  0759.2В от «26» мая 2020 г.

ВодаНаименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
25.05.2020 г. 08-00 ч.
25.05.2020 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского М М УПЖ КХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское ММУПЖКХ 
МБДОУ Д/С №  13 «Березка»

0759.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0759.2В

Дата начала испытаний: 25.05.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 26.05.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись

-----------УУ"
Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» Соболевская Н.В. 

(Ф.И.О.)
М.П.



Ф е д е р а л ь н а я  сл у ж б а  по надзору в  сфере защ и ты  п р ав  потребителей и б лагоп олуч и я  чело века  
Ф едер альн ое бюджетное уч р еж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарском  кр а е »  

У сть-Л абн н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в  К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  Л АБО РАТО РНЫ Й  ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA .RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56 ; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№  0760.2В от «26» мая 2020 г.

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсуж екское М М У П Ж К Х
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Вода питьевая
Бейсужекское ММУПЖКХ 353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
25.05.2020 г. 08-15 ч.
25.05.2020 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского ММУПЖ КХ Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

МБОУ СОШ №  14

0760.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0760.2В

Дата начала испытаний: 25.05.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 26.05.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпи^ь_

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

СУК

м.п.

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.) (Подпио



Ф е д ер а л ьн а я  служ б а  по надзору в сфере з а щ и ты  п р ав  потребителей н б л аго п олуч и я  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное уч р еж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии  в К р аснодарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн о дар ско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБО РАТО РН Ы Й  Ц ЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA .RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Ф актический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115 
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34 
М есто проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56 ; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы Т А Н И Й
№  0761 ,2В от «26» мая 2020 г.

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца): 
Дата и время доставки пробы(образца): 
Кем отобрана проба 
Цель отбора:

Вода питьевая
Бейсуж екское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсуж ек-Второй, ул. О ктябрьская 20
25.05.2020 г. 08-30 ч.
25.05.2020 г. 10-00 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским  С.А.
Согласно программы П К  (договор)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
Ул. Октябрьская, 36

0761.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное  за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0761.2В

Дата начала испытаний: 25.05.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 26.05.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпис^~")

/ 2 ^

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере заш и ты  п р ав  потребителей и благо получия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное уч реж ден и е здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарском  кр а е »  

У сть-Л абм нскии  ф илиал Ф Б У З «Ц е н тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в  К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБО РАТО РНЫ Й  ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Ф актический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
М есто проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы Т А Н И Й
№  0635.2В от «21» апреля 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
20.04.2020 г. 08-05 ч.
20.04.2020 г. 10-00 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца); 
Заказчик и его юридический адрес

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
М БДОУ Д/С №  13 «Березка»

0635.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: К ом ы ш анова  Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0635.2В

Дата начала испытаний:20.04.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 21.04.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпирь-

---

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

МЛ

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)



Ф е д е р а л ь н а я  служ ба  по надзору в сфере з ащ и ты  п р ав  потребителей и б лаго п олуч и я  человека  
Ф едер альн о е бюджетное уч реж ден и е здравоохранения «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии  в К раснодарско м  кр а е »  

У сть-Л аби н скн й  ф илиал  Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в  К расн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И ТО ВА Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛЬН Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56 ; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы Т А Н И Й
№  0636.2В от «21» апреля 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
20.04.2020 г. 08-05 ч.
20.04.2020 г. 10-00 ч.
Директором  Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
М БО У  СОШ  №  14

0636.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0636.2В

Дата начала испытаний:20.04.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 21.04.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 10 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. Подпись 

---- -----------

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)



Ф е д ер а л ь н а я  сл у ж б а  по надзору в сфере з ащ и ты  п рав  потребителей и б лагоп олуч и я  человека  
Ф едер альн о е бюджетное учреж ден и е  здравоохранения «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски и  ф илиал  Ф Б У З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛЬН Ы Й ЛАБО РАТО РНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РОТОКО Л ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы ТА Н И Й
№  0637.2В от «21» апреля 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
20.04.2020 г. 08-05 ч.
20.04.2020 г. 10-00 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
Ул. Октябрьская, 36

0637.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со став л ен и е  д ан н о го  протокола: К ом ы ш анова  Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0637.2В

Дата начала испытаний:20.04.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 21.04.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 12 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И. П0ДПИЫг__

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии _______
в Краснодарском крае» С о б о л е в с к а я  Н .В .

(Ф.И.О.) (Подпись)
М.П.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 Хя R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСПЫТАНИЙ  
№ 0431.2У от 20.03.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Артезианская скважина №1 (7288)
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Высепковский район, х.Бейсужек 2, ул. Октябрьская, 20 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2020 09 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2020 11 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерный С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Высепковский район, х.Бейсужек 2, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ, артезианская скважина №1 (7288)
Краснодарский край, Выселковскийрайон, х.Бейсужек 2, ул.Октябрьская, 20
Код пробы (образца): 0431.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
С а н П и Н  2.1.4.1074-01 “ П и т ь е в а я  в о д а .  Г и г и е н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к  к а ч е с т в у  в о д ы  

ц е н т р а л и з о в а н н ы х  с и с т е м  п и т ь е в о г о  в о д о с н а б ж е н и я .  К о н т р о л ь  к а ч е с т в а .  Г и г и е н и ч е с к и е  

т р е б о в а н и я  к  о б е с п е ч е н и ю  б е з о п а с н о с т и  с и с т е м  г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я " .

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка, t +6°С
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

__________ -  ~  Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Код образца (пробы): 0431.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 18.03.2020 
Дата окончания испытаний: 20.03.2020

Х=
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Жесткость общая 5.00 ± 0 .7 5 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012

2 рн 6,2 ± 0,2 от 6 до 9
единицы
pH

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

3 Окисляемость перманганатная менее 0.25 не более 5 мгО/дмЗ ПНЛФ 14.1:2:4.154-99

4
Общая минерализация (сухой 
остаток)

415,0 ±7 ,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

5 Запах пои 20 °С 1 не более 2 баллы ГОСТ 57164-2016
6 Запах пои 60 °С 1 не более 2 баллы ГОСТ 57164-2016
7 М у т н о с т ь  / по каолину менее 0.6 не более 1.5 мг/дмЗ ГОСТ 57164-2016
8 П р и в к у с 0 не более 2 баллы ГОСТ 57164-2016
9 Цветность / (Сг-Со) менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпидь

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева H.IO.

Руководитель (начальник) ИЛИ 
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском коае" Н.В. Соболевская

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая :
Артезианская скважина №2 (7261)
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек 2, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2020 09 ч. 15 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2020 11 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерный С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек 2, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ, артезианская скважина №2 (7261)
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек 2, ул. Октябрьская, 20
Код пробы (образца): 0432.2 У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
С а н П и Н  2.1.4.1074-01 “ П и т ь е в а я  в о д а .  Г и г и е н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к  к а ч е с т в у  в о д ы  

ц е н т р а л и з о в а н н ы х  с и с т е м  п и т ь е в о г о  в о д о с н а б ж е н и я .  К о н т р о л ь  к а ч е с т в а .  Г и г и е н и ч е с к и е  

т р е б о в а н и я  к  о б е с п е ч е н и ю  б е з о п а с н о с т и  с и с т е м  г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я  ” .

Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка, t +6°С
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/1

Аттестат аккредитации 
Хо R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСПЫТАНИИ  
№ 0432.2У от 20.03.2020

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Код образца (пробы):| 0432.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 18.03.2020 
Дата окончания испытаний: 20.03.2020

Х°
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Жесткость обшая 4.80 ± 0 .7 2 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012

2 pH 6,5 ± 0 ,2 от 6 до 9
единицы
pH

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

3 Окисляемость пеоманганатная 0.63 ± 0 .13 не более 5 мгО/дмЗ ПНДФ 14.1:2:4.154-99

4
Общая минерализация (сухой 
остаток)

416,8 ±7 ,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

5 Запах пои 20 °С 1 не более 2 баллы ГОСТ 57164-2016
6 Запах пои 60 °С 1 не более 2 баллы ГОСТ 57164-2016
7 М у т н о с т ь  / по каолину менее 0.6 не более 1.5 мг/дмЗ ГОСТ 57164-2016
8 П о и в к у с 0 не более 2 баллы ГОСТ 57164-2016
9 Цветность / (Сг-Со) менее 1 не более 20 гоад. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева НЛО.

Руководитель (начальник) ИЛИ
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Центе гигиены и , , ,
эпидемиологии в Коаснодаоском коае" s  < ■ / _____ Н.В. Соболевская

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/1 Х° R A .RU .514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫ Х ИСПЫ ТАНИИ  
№ 0433.2У от 20.03.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая:
Артезианская скважина №3 (30238)
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек 2, ул. Октябрьская,20 
Дата и время отбора пробы (образца): 18.03.2020 09 ч. 30 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 18.03.2020 11 ч. 00 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерный С.А.
Цель отбора: По договору
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек 2, ул. Октябрьская,20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Бейсужекское ММУПЖКХ, артезианская скважина №3 (30238)
Краснодарский край, Выселковский район, х.Бейсужек 2, ул. Октябрьская, 20
Код пробы (образца): 0433.2У
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
С а н П и Н  2.1.4.1074-01 “ П и т ь е в а я  в о д а .  Г и г и е н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к  к а ч е с т в у  в о д ы  

ц е н т р а л и з о в а н н ы х  с и с т е м  п и т ь е в о г о  в о д о с н а б о ю е н и я .  К о н т р о л ь  к а ч е с т в а .  Г и г и е н и ч е с к и е  

т р е б о в а н и я  к  о б е с п е ч е н и ю  б е з о п а с н о с т и  с и с т е м  г о р я ч е г о  в о д о с н а б ж е н и я  ”.
Условия транспортировки: автотранспорт, термосумка, t +6°С
Дополнительные сведения:
Лицо ответственное за составление данного протокола:

 ___________ Техник-лаборант Теплухина Е.П.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Код образца (пробы): 0433.2У
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 18.03.2020 
Дата окончания испытаний: 20.03.2020

Хя
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Жесткость обшая 5.10 ± 0 .7 7 не более 7 оЖ ГОСТ 31954-2012

2 pH 6,3 ± 0,2 от 6 до 9
единицы
pH

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

3 Окисляемость пеоманганатная менее 0.25 не более 5 мгО/дмЗ ПНЛФ 14.1:2:4.154-99

4
Общая минерализация (сухой 
остаток)

416,6 ±7,1 не более 1000 мг/дмЗ ГОСТ 18164-72

5 Запах пои 20 °С 1 не более 2 баллы ГОСТ 57164-2016
6 Запах пои 60 °С 1 не более 2 баллы ГОСТ 57164-2016
7 М у т н о с т ь  / по каолину менее 0.6 не более 1.5 мг/дмЗ ГОСТ 57164-2016
8 П о и в к у с 0 не более 2 баллы ГОСТ 57164-2016
9 Цветность / (Сг-Со) менее 1 не более 20 град. ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева НЛО.

Руководитель (начальник) ИЛЦ 
Усть-Лабинского Филиала ФБУЗ "Пенто гигиены и 
эпидемиологии в Коаснодаоском коае" ^ _______ Н.В. Соболевская

м.п.



Ф е д е р а л ь н а я  сл у ж б а  но надзору в сфере з ащ и ты  п р ав  потребителей в благополучии чело века  
Ф едер альн ое бюджетное у ч реж ден и е  здравоохранения «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  кр ае »  

У сть - J l абинский  ф илиал Ф Б У З  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в  К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И ТО ВА Н Н Ы М  И СП Ы ТАТЕЛЬН Ы Й  ЛАБО РАТО РН Ы Й ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№ RA .RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная. 5 тел.:
(886157)73-7-56 ; тел./факс (886157)74-7-70

П РО ТО КО Л  ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы ТА Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№  0418.2В от «19» марта 2020 г.
Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
18.03.2020 г. 08-05 ч.
18.03.2020 г. 10-00 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С .А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
М БДОУ Д/С №  13 «Березка»

0418.2В
ГО С Т 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола:___________________________________ К ом ы ш ан ова  Н .Ю

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0418.2В

Дата начала испытаний: 18.03.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 9 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М Л .

Соболевская 11. В. 
(Ф.И.О.) (П о д п и сь )



Ф е д ер а л ь н а я  служ ба  по надзору в сфере з ащ и ты  п рав  потребителей и благополуч ия  человека  
Ф едер альн о е бюджетное уч р еж ден и е  здравоохранения «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарско м  кр ае»  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  ИСП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная. 5 тел.:
(886157)73-7-56 ; тел./факс (886157)74-7-70

П РО ТО КО Л ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы ТА Н И Й
№  0419.2В от «19» марта 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
18.03.2020 г. 08-15 ч.
18.03.2020 г. 10-00 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
М БО У С О Ш  №  14

0419.2В
ГО С Т 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: V К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0419.2В

Дата начала испытаний: 18.03.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
Z

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

^ i) Пс^пибь

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» С о б о л е в с к а я  Н .В .

(Ф.И.О.) (Подпись)
М.П.



Ф ед е р а л ь н а я  служ б а  по надзору н сфере з ащ и ты  п р ав  потребителей и благополуч ия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное уч реж ден и е здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарском  к р а е »  

У сть-Л абн н скн й  ф илиал Ф Б У З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛЬН Ы Й Л АБО РАТО РН Ы Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56 ; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы ТА Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца)
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№  0420.2В от «19» марта 2020 г.
Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
18.03.2020 г. 08-40 ч.
18.03.2020 г. 10-00 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
Ул. Ю жная. 46

0420.2В
ГО С Т 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: г\Jrni К ом ы ш ан ова Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0420.2В

Дата начала испытаний: 18.03.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
/ - )  /

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Соболевская 11.13. 
(Ф.И.О.) (Подпись)



Ф е д е р а л ь н а я  сл у ж ба  по надзору в сфере з ащ и ты  п рав  потребителей и б л аго п олуч и я  человека  
Ф едер альн о е бюджетное учреж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р аснодарском  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф Б У З « Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а с »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТЕЛЬН Ы Й  ЛАБО РАТО РН Ы Й ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО ТО К О Л  ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы Т А Н И Й
№  0421 ,2В от «19» марта 2020 г. 

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
18.03.2020 г. 09-00 ч.
18.03.2020 г. 10-00 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
С огласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское М М У П Ж К Х
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
I IД на методику отбора:

Арт. скваж ина №  1 7288

0421.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за со став л ен и е  д ан ного  протокола: id К ом ы ш анова Н .Ю .

Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0421.2В

Дата начала испытаний: 18.03.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
X®
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 2 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

^Пог^шс^,

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае» С о б о л е в с к а я  Н .В . / *

(Ф.И.О.) (Подпись)
М.П.



Ф ед е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере з ащ и ты  п р ав  потребителей и б лаго п олуч и я  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное уч р еж ден и е  здравоохранения «Ц ен тр  ги ги ен ы  н эпидемиологии в  К раснодарском  к р а е »  

У сть-Л аби и ски й  ф илиал Ф Б У З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛЬН Ы Й  ЛАБО РАТО РНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56 ; тел./факс (886157)74-7-70

П РО ТО КО Л ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы ТА Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 
у которого отбирались пробы (образцы): Бейсужекское М М У П Ж К Х
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

№  0422.2В от «19» марта 2020 г.
Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
18.03.2020 г. 09-15 ч.
18.03.2020 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Арт. скваж ина №  2 7261

0422.2В
ГО С Т 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со ставл ен и е  дан н о го  протокола: . / . /у К ом ы ш ан ова Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0422.2В

Дата начала испытаний: 18.03.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 3 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Ш а ко вич Г.И.

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии у ф '  / " у
в Краснодарском крае» С о б о л е в с к а я  Н .В . g / i / у/ у

(Ф.И.О.) (Подпись)
М.П.



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере защ и ты  п р ав  потребителей и б лаго п олуч и я  человека  
Ф едер альн о е бюджетное уч реж ден и е здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарско м  к р а е »  

У сть-Л абинский  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р аснодарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛЬН Ы Й  Л АБО РАТО РНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО ТО К О Л  ЛАБОРАТОРНЫ Х И С П Ы Т А Н И Й
№  0423.2В от «19» марта 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, Краснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
18.03.2020 г. 09-30 ч.
18.03.2020 г. 10-00 ч.
Д иректором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца)
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
1 !Д на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
Арт. скваж ина №  3 30238

0423.2В
ГО СТ 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное за  со ставл ен и е  дан н о го  протокола: К ом ы ш аи ова НТО.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0423.2 В

Дата начала испытаний: 18.03.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 19.03.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 1 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
/

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

/  £у\10ДПЙСЬу  /

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.Г

Соболевская I I.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)



Ф е д е р а л ь н а я  служ ба  по надзору в сфере защ и ты  п р ав  потребителей и благо получ ия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное уч р еж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии  в К раснодарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К раснодарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛЬН Ы Й ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ R A .R U .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й

Наименование пробы (образца); 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№  0241.2В от «20» февраля 2020 г.
Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
19.02.2020 г. 08-00 ч.
19.02.2020 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
М БДОУ Д/С  №  13 «Березка»

0241.2В
ГО С Т 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0241.2В

Дата начала испытаний: 19.02.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.

Бактериолог ическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 100 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подписей

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФВУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крас» Соболевская Н.В. 

(Ф.И.О.) (Подпись)
М. П.



Ф е д е р а л ь н а я  сл у ж б а  по надзору в сфере з ащ и ты  п р ав  потребителей и благо получия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное уч реж ден и е  здравоо хранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  

У сть-Л аб и н ски и  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  Л АБО РАТО РН Ы Й Ц ЕН ТР

А ттестат аккредитации 
№ RA .RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

№  0243.2В от «20» февраля 2020 г.
В ода питьевая
Бейсуж екское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсуж ек-Второй, ул. О ктябрьская 20
19.02.2020 г. 08-30 ч.
19.02.2020 г. 10-00 ч.
Д иректором  Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским  С.А.
Согласно программы П К  (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсуж екское М М У П Ж К Х  
ул. Октябрьская, 36

0243.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственн ое  за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: К о м ы ш ан о ва  НЛО.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0243.2В

Дата начала испытаний: 19.02.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Щццпйь

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)



Ф е д е р а л ь н а я  служ б а  по надзору в сфере з ащ и ты  п р ав  потребителей и б лагополучия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное уч р еж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  

У сть-Л аб и н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБО РАТО РНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA .RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилсвская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
№  0242.2В от «20» Февраля 2020 г.

В ода питьевая
Бейсуж екское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
19.02.2020 г. 08-15 ч.
19.02.2020 г. 10-00 ч.
Д иректором  Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы  П К  (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсуж екское М М У П Ж К Х  
М БО У  С О Ш  №  14

0242.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственн ое  за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: К ом ы ш ан ова  НЛО.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0242.2В

Дата начала испытаний: 19.02.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл М У К 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

(Подпись

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.)



Ф е д е р а л ь н а я  с л уж б а  по надзору в сфере з а ш и ты  п рав  потребителей и благополуч ия  ч е л о века  
Ф едер альн о е бюджетное учреж ден и е  здравоо хранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии  в К расн одарско м  к р а е »  

У сть-Л аби н ски й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарско м  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  Л АБО РАТО РНЫ Й  ЦЕНТР

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й
N2 0241.2В от «20» февраля 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
19.02.2020 г. 08-00 ч.
19.02.2020 г. 10-00 ч.
Директором  Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским  С.А.
Согласно программы  П К  (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
М БДО У Д/С  №  13 «Березка»

0241.2В
ГО С Т 31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и ц о  ответственное  за  со став л ен и е  дан н о го  протокола: М К о м ы ш а н о в а '

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0241.2В

Дата начала испытаний: 19.02.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Х°
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 7 КОЕ/мл Не более 50 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-0

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» Соболевская Н.В. 

(Ф.И.О.)
М.П.



Ф е д е р а л ь н а я  сл у ж ба  по надзору в сфере заш и ты  п р ав  потребителей и благо получ ия  человека  
Ф едер альн ое бюджетное учреж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и зп идем пологи и в К раснодарском  кр ае »  

У сть-Л аби н еки й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И СП Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA .R U .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилсвская/Гоголя 
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы Т А Н И Й

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо

№  0242.2В от «20» февраля 2020 г.
Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. О ктябрьская 20
19.02.2020 г. 08-15 ч.
19.02.2020 г. 10-00 ч.
Директором Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
М БО У С О Ш  №  14

0242.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И И
0242.2В

Дата начала испытаний: 19.02.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 6 КОЕ/мл Не более 100 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

Подпио£" J

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М.П.

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись^



Ф е д е р а л ь н а я  служ ба  по надзору в сфере заш и ты  п р ав  потребителей и благо получ ия  человека  
Ф едер альн о е  бюджетное у ч р еж ден и е  здравоохранения  «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  

У сть-Л аби н еки й  ф илиал Ф БУ З «Ц ен тр  ги ги ен ы  и эпидемиологии в К р асн одарском  к р а е »  
А К К РЕ Д И Т О В А Н Н Ы Й  И С П Ы ТАТ ЕЛ ЬН Ы Й  ЛАБОРАТОРНЫ Й ЦЕН ТР

Аттестат аккредитации 
№ RA .RU .514335 от 09.09.2015 г.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

П РО Т О К О Л  ЛАБОРАТО РН Ы Х И С П Ы ТА Н И Й
№  0243.2В от «20» февраля 2020 г.

Вода питьевая
Бейсужекское М М У П Ж К Х  353136, К раснодарский край, Выселковский 
район, х. Бейсужек-Второй, ул. Октябрьская 20
19.02.2020 г. 08-30 ч.
19.02.2020 г. 10-00 ч.
Директором  Бейсужекского М М У П Ж К Х  Белозерским С.А.
Согласно программы ПК (договор)

Наименование пробы (образца): 
Заказчик и его юридический адрес:

Дата и время отбора пробы (образца):
Дата и время доставки пробы(образца):
Кем отобрана проба 
Цель отбора:
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): 
Объект, где проводился отбор пробы 
(образца):
Код. пробы (образца):
НД на методику отбора:

Бейсужекское М М У П Ж К Х  
ул. Октябрьская, 36

0243.2В
Г О С Т  31942-2012 

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 02 апреля 2018 г).
Дополнительные сведения:

Л и цо  ответственное за  со став л ен и е  д ан ного  протокола: (V Н К ом ы ш ан ова  Н .Ю .

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И С П Ы Т А Н И Й
0243.2В

Дата начала испытаний: 19.02.2020 г. 
Дата окончания испытаний: 20.02.2020 г.

Бактериологическая лаборатория
Хя
п/п

Определяемые
показатели

Результаты Величина
допустимого
уровня

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общее микробное число в 1 мл 8 КОЕ/мл Не более 100 КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01
2 Общие коли-формные бактерии КОЕ в 

100 мл
Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные колиформные 
бактерии КОЕ в 100 мл

Не обнаружено Не допускаются КОЕ/мл МУК 4.2.1018-01

ФИО заведующего бактериологической лаборатории 
Шакович Г.И.

П о д п и с ^ '

Руководитель (начальник) ИЛЦ Усть-Лабинского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае»

М .П .

Соболевская Н.В. 
(Ф.И.О.) (Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/11 Х° RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 353100 Краснодарский край, 
ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 0004.2.В от 22.01.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Водопроводный кран разводящей сети 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Высепковский район, х. Бейсужек Второй, ул. Октябрьская, 20 
Дата и время отбора пробы (образца): 21.01.2020 08 ч. 00 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 21.01.2020 09 ч. 30 мин.
Кем отобрана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Высепковский район, х. Бейсужек Второй, ул. Октябрьская, 20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
В/к МБДОУД/С №  13 "Березка”

Код пробы (образца): 0004.2.В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
центрачизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями на 02 
апреля 2018 г).

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

JjM J Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


к протоколу Хя 0004.2.В от 22.01.2020 

Код образца (пробы): 0004.2.В

Микробиологическая лаборатория
Дата начала испытания: 21.01.2020 

Дата окончания испытания: 22.01.2020
Хя
п\п

(Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общие колиформные бактерии Не обнаружено не допускается в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2 Термотолерантные 
колиформные бактерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число 6 50
КОЕ в 1 
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Заведующая бектериологической лабораторией Шакович Г.И.

Руководитель (начальник) ИЛЦ 
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае" Н.В. Соболевская

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, Аттестат аккредитации
ул. Гоголя, 56/11 Хя RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 
Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 353100 Краснодарский край, 
ст. Выселки, ул.. Северная дом 5, помещения 1-23

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИИ  
№ 0005.2.В от 22.01.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Водопроводный кран разводящей сети 
Заказчик и его юридический адрес:
Бе йсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй, ул. Октябрьская, 20 
Дата и время отбора пробы (образца): 21.01.2020 08 ч. 20 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 21.01.2020 09 ч. 30 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй, ул. Октябрьская, 20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
МБОУ СОШ №  14

Код пробы (образца): 0005.2.В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями на 02 
аппеля 2018 г).

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____________________ уДЩ __________ Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


к протоколу Хя 0005.2.В от 22.01.2020 

Код образца (п робы ):_______ 0005.2.В_______
Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 21.01.2020 

Дата окончания испытания: 22.01.2020
Хя
п\п

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Гигиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общие колиформные бактерии Не обнаружено не допускается в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Термотолерантные 
колиформные бактерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число 7 50
КОЕ в 1
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение
испытаний Подпись

Заведующая бектериологической лабораторией Шакович Г.И.

Руководитель (начальник) ИЛЦ 
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае" /У - Н.В. Соболевская

м.п.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" 

Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38 
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263 

Тел/факс: (86535)5-02-36 
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 353100 Краснодарский край, 
ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Водопроводный кран разводящей сети 
Заказчик и его юридический адрес:
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй, ул. Октябрьская, 20 
Дата и время отбора пробы (образца): 21.01.2020 08 ч. 40 мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 21.01.2020 09 ч. 30 мин.
Кем оторбана проба: директор Белозерский С.А.
Цель отбора: Производственный контроль
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого 
отбирались пробы (образцы):
Бейсужекское ММУПЖКХ
Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй, ул. Октябрьская, 20 
Объект, где производился отбор пробы (образца):
Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй, ул. Октябрьская, 36

Код пробы (образца): 0006.2. В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями на 02 
пппепя 7018 ?)

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар, 
ул. Гоголя, 56/1

Аттестат аккредитации 
Хя RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№  0006.2.В от 22.01.2020

Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

mailto:ulabfguz@mail.ru


Код образца (пробы):| 0006.2~В
Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытания: 21.01.2020 
Дата окончания испытания: 22.01.2020

X»
п\п

(Определяемые
показатели

Результаты
испытаний

Г игиенический 
норматив

Единицы
измерения

НД на методы 
испытаний

1 Общие колиформные бактерии Не обнаружено не допускается в 100 мл МУК 4.2.1018-01

2
Термотолерантные 
колиформные бактерии

Не обнаружено не допускается в 100 мл МУК 4.2.1018-01

3 Общее микробное число 9 50
КОЕ в 1
мл

МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение

испытаний Подпись

Заведующая бектериологической лабораторией Шакович Г.И.

Руководитель (начальник) ИЛЦ 
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"  Н.В. Соболевская

м.п.


